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前言

腔内超声为将超声探头引入人体有关管道、腔道、体腔，从内部直接显示、诊断疾病图像的医学超声
分支。
由于插入探头接近病变，缩短声路而降低声衰减，故可采用高频技术，明显提高图像分辨力，发现细
小病灶。
这些性能在常规超声检查中是无法达到的。
因此，腔内超声学作为医学超声中的“前沿”地位已无可非议。
目前腔内超声技术其所应用的探头频率一般为5.0~40MHz，甚高者已用至60～80MHz（实验室
至100MHz左右）。
探头单独插入腔道内者称经某管道或某种腔内超声，如经食管超声、经阴道超声等；超声探头与纤维
光学内镜组合者称超声内镜，如胃、十二指肠超声内镜、超声结肠内镜等。
多数情况下，腔内超声可与介入性诊断或介入性治疗结合，完成对有关复杂病例的诊断与治疗工作。
腔内超声尚可应用多普勒效应获得被检部位的彩色血流图，提供血流信息；经传动装置收集多帧顺序
声像图送人计算机应用三维软件处理及组图后，可获得静态或动态的三维超声显示。
我国国内一些单位对腔内超声的临床研究倍加关注，并已取得可喜的成绩。
其中，尤以消化系统中的胃、十二指肠超声内镜，经食管超声心动图、血管腔内超声、妇产科经阴道
超声、泌尿系统腔内超声等，均做了大量工作，积累很多宝贵经验。
本书不少内容系作者多年工作经验的总结，曾多次在国内、国际学术会议上介绍并获得好评。
现作系统性总结，撰写成专著。
无疑，本书将对我国腔内超声学的普及推广、应用研究及专业发展做出巨大的贡献，也为我国进入国
际医学超声的前沿打下良好的基础。
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内容概要

本书系统阐述了腔内超声在各系统的应用和进展。
内容由腔内超声诊断学概论、腔内超声诊断学基础、经食管超声心动图、血管腔内超声、消化系统腔
内超声、妇产科腔内超声和泌尿系统腔内超声等，章组成，附有600余幅照片和示意图。
    本书的一大特点是详细、全面地介绍了消化系统腔内超声这一新技术，其文字及内容约占全书的一
半，从仪器的基本性能到超声内镜在消化系统各个领域的应用都作了详尽和图文并茂式的展示，此外
，尚对一些新技术如彩色多普勒超声内镜、三维超声内镜和超声内镜引导下穿刺术作了介绍。
    本书可供医学超声工作者和各科临床医生，尤其是消化科医生阅读，它既是一木实用的参考书，也
是一本内容全面的教科书相各系统进行腔内超声培训的良好教材。
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章节摘录

插图：压电材料中，石英和铌酸锂是较常见的压电单晶，压电陶瓷则是多晶体。
这种多晶体结构的压电陶瓷，在外界温度发生变化时，其晶体内部的结构也会发生一定的变化；从一
种晶系转变为另一种晶系，这种质的变化称为相变。
晶体发生相变时的温度称为居里温度。
不同材料的居里温度是不同的，石英单晶的居里温度为576℃，钛酸钡的居里温度为490℃。
同一种材料的居里温度也因其所含杂质不同而不同，例如锆钛酸铅（PzT）的居里温度就随其配方不
同而稍异，约为300多摄氏度。
晶体由于其内部的结构，存在许多自发极化方向一致的小区域，称为电畴。
一般情况下，整个晶体包含了大量的电畴，它们杂乱无章的排列使得总的极化强度为零。
但是在外电场的作用后，各电畴的自发极化在_二一定程度上按外电场的取向排列，因此总的极化强
度不再为零。
这种人工外加电场的处理步骤称为“极化”，而且极化时的温度不能超过晶体的居里温度（这也是超
声换能器不能用高温消毒的原因）。
极化后的压电陶瓷就具有剩余的极化强度，在外界（电场或外力）的作用下，此极化强度就会发生变
化，从而出现压电效应。
压电材料的成分和配方也在不断的探索中，其中压电陶瓷就比单晶在生产和机械加工等方面方便得多
。
近年来又找到一些可以做成薄膜的高分子材料，以及压电材料和高分子材料的合成材料，它们比压电
陶瓷有有利的一面，也有不足的地方。
各种材料的配方和工艺也在不断的改进中。
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编辑推荐

《现代腔内超声学》：现代临床影像学丛书
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