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内容概要

本书共分八章-内容包括概述、不确定度的基本术语及定义、分析测量数据处理的基础和不确定度、分
析测量过程和不确定度来源、分折测量不确定度的评定方法、分析测量不确定度的评定过程和结果表
达、分析测量的质量控制和质量保证以及10个化学分析测量典型实倒分析，对掌握化学分析测量不确
定度评定的方法和步骤具有示范和指导作用。
 　　本书可供科研单位、检测/标准和分析测量机构以及企业中从事化学分析检测的人员、实验室工
作人员使用，也可供高等院校有关专业师生参考和使用。
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章节摘录

第1章 概述1.1 化学分析测量对结果准确性的要求分析测量是人类认识世界的必要手段，科技的发展和
社会的需求已使分析化学转变为分析科学，社会生产、科技发展以及人民生活的主要问题往往直接基
于化学分析测量结果。
分析科学最重视的是“量”的概念以及与此相关的原理和测量技术。
“量”是分析科学的核心。
不同的分析对象、不同的分析方法对于测量“量”的准确度、精密度要求不同。
科技、经济的迅猛发展和国际贸易和合作的进一步密切，对分析测量结果的质量提出了越来越高的要
求，能否进行准确测量，往往会直接影响到国家或企业的经济利益。
例如，对卫星的质量或对运载火箭燃料的质量若测量不准，就有可能导致卫星发射因推力不足而失败
；医疗卫生用仪器设备的测量结果的准确性，直接影响到人身的健康和安全，失去准确性的诊断、治
疗和手术设备会变成“杀人机器”；一些先进国家更是把分析测量视为先导性的工作。
据欧洲一些国家统计，约6％的国内生产总值（GDP）与分析测量密切相关，对于欧共体来说，这个
比例相当于每年几千亿美元。
据美国国家标准与技术研究院（NIST）统计，美国每天约进行超过2.5亿次分析测量，对国民经济
（GNP）的影响达到66％。
分析测量水平的提高，增强了美国工业竞争力。
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