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内容概要

本书较系统地介绍了常用分析仪器的基本结构、工作原理、使用时的注意事项、仪器日常维护知识及
仪器常见故障的判断与排除等。
全书包括分析仪器的基本知识、电化学分析仪器、紫外——可见分光光度计、红外分光光度计、原子
吸收分光光度计、原子发射光谱分析仪器、x射线荧光分光光谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪九
章内容。
    本书内容翔实、实用性强，理解学习容易。
不仅适合高等院校化工、环境类专业的本、专科学生使用，还可供从事仪器分析工作的人员参考。
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